












































( ) E' altresì necessario garantire la disponibilità di un ecografo h24 per le emergenze ostetriche e
nell'area travaglio - parto .

(**) In ogni caso 1 per ogni sala travaglio-parto .

All'interno dello stesso presidio devono essere disponibili le seguenti prestazioni diagnostiche :
radiologia, le comuni analisi chimico-cliniche ed immunoematologiche .

n. 1 rilevatori di pressione arteriosa per ogni letto travaglio e parto .
n. 4 pompe a siringa
pompe infusione continua
n . 2 saturimetri pulsati
rilevatore Doppler portatile
n . 1 emogasanalizzatore
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